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W oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych (t. j. (Dz.U z 2019r poz.
1843) zwracamy sie z zapytaniem ofertowym o sprzedaz i dostawe wodomierzy na
potrzeby Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach.

Zamawiajacy:

Gmina Gorzyce

39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 75
NIP 867 20 77 154

Reprezentowana przez

Zaktad Gospodarki Komunalnej
39-432 Gorzyce, ul. Wrzawska 9

l. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest zakup i dostawa wodomierzy do pomiaru wody zimnej.
2. Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia:
a) wodomierze jednostrumieniowe suchobiezne
- DN20 Q3_2,5 =130 mm, wg MID R280; -100 szt.
- Parametry metrologiczne zgodne z PN-iSO 4064
- Mozliwos¢ montazu wodomierza w dowolnej pozycji zabudowy
- Dwie osie tozyskowe wirnika wodomierza
- Brak opaski taczacej liczydto z korpusem wodomierza,

- Liczydto wodomierza z pokrywka 8-bebenkowe odporne na zanieczyszczenia i

Zaparowanie,
- Zespot liczydta musi posiadac obrotowe liczydto z blokadg petnego obrotu,

- Zabezpieczenie przed oddziatywaniem zewnetrznego pola magnetycznego

przewyzszajgce wymagania EN 14154

- Liczydta wodomierzy musza by¢ przystosowane do zamontowania (bez koniecznosci
demontazu wodomierza oraz uszkodzenia plomby legalizacyjnej ) zamiennie
nastepujacych modutow zdalnych odczytow: impulsowego, MBUS oraz modutu

radiowego o dwukierunkowej transmisji danych z jednokierunkowym odczytem

- Cecha legalizacyjna wystawiona w roku dostawy wodomierza -2020r.




b) Wodomierze wielostrumieniowe mokrobiezne R160

- DN 25, Q3=6,3 =260 mm -16 szt.

- DN 32, Q3=10 (=260 mm -7 szt.

- DN 40, Q3=16 [= 300 mm -7 szt.

- Modularne liczydto z pokrywka - mozliwos¢ montazu zamiennie nadajnika
impulséw oraz modutu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do
zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomby
legalizacyjnej,

- Przystosowane do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji
danych

- Cecha legalizacyjna wystawiona w roku dostawy wodomierza-2020r.

- 100% odpornosc na dziatanie pola magnetycznego,

- Atest higieniczny,

- Liczydta oferowanych wodomierzy powinny by¢ hermetyczne, odporne na

zaparowania, stopien ochrony IP68,

c) Wodomierze przemystowe wielostrumieniowe, R100

- DN50, Q3=40 dtugos¢ 200 mm -6 szt.

- Nie wymagany odcinek prosty przed i za wodomierzem,

- Hermetyczne liczydto - stopien ochrony 1P68,

- Mozliwos¢ zabudowy nadajnika impulsow,

- Przystosowane do systemu zdalnego odczytu wodomierzy o dwukierunkowej
transmisji danych,

- Atest higieniczny,

- Cecha legalizacyjna wystawiona w roku dostawy wodomierza -2020r.

- Bardzo wysoka odpornos¢ na przeciazenia,

- Gniazdo G1/4” przystosowane do podtaczenia czujnika ciSnienia



d) Wodomierze jednostrumieniowe poétsuchobiezne

-DN20 Q3_ 4 1=130 mm, wg MID R2160 w dowolnej pozycji zabudowy- 15 szt.
-Parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064,

-Bebenki liczydta w kapsule wypetnionej specjalng ciecza,

-Mozliwos¢ montazu wodomierza w dowolnej pozycji zabudowy

-Dwie osie tozyskowe wirnika wodomierza

-Brak opaski taczacej liczydto z korpusem wodomierza,

-Liczydto wodomierza z pokrywka 8-bebenkowe odporne na zanieczyszczenia i

Zaparowanie,
-Wodomierz catkowicie odporny na oddziatywanie zewnetrznego pola magnetycznego,
-Atest higieniczny,

- Liczydta wodomierzy musza by¢ przystosowane do zamontowania (bez koniecznosci
demontazu wodomierza oraz uszkodzenia plomby legalizacyjnej ) zamiennie
nastepujacych modutéw zdalnych odczytéw: impulsowego, MBUS oraz modutu radiowego
o dwukierunkowej transmisji danych z jednokierunkowym odczytem inkasenckim.

Skanowanie obrotow liczydta, z rozpoznaniem kierunku.

- Cecha legalizacyjna wystawiona w roku dostawy wodomierza -2020r.

3.0gdlne warunki dla wszystkich typéw wodomierzy:

- wodomierze musza by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan, ktoérym powinny
odpowiada¢ wodomierze, oraz szczegdtowego zakresu sprawdzen wykonywanych
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadow pomiarowych

( Dz. U. Nr 209 poz.1512 i 1513); parametry metrologiczne wszystkich
wodomierzy winny by¢ zgodne z PN-1SO 4064 lub PN-EN 14154;

- wszystkie wodomierze musza by¢ fabrycznie nowe i posiadac aktualne
zatwierdzenia EWG, zgodne z wymaganiami EEC 75/33 lub certyfikaty
badania typu WE, zgodne z MID 2004/22/EC obowiazujace na terytorium Unii
Europejskiej. Dopuszcza sie zatwierdzenia krajowe wazne wytacznie w

Polsce;




- wszystkie wodomierze powinny posiadac Atest PZH,

- wszystkie wodomierze powinny by¢ przystosowane do zamontowania

(takze w trakcie eksploatacji bez koniecznosci zrywania plomby legalizacyjnej)
nastepujacych modutéw: modutu z wyjsciem impulsowym; modutu z
interfejsem danych MBUS, modutu radiowego o dwukierunkowej transmisji w
pasmie czestotliwosci 868-870 MHz. Nie dopuszcza sie nadajnikow
kontaktronowych;

- liczydta wszystkich typow wodomierzy powinny by¢ chronione pokrywka;

- wodomierze powinny pochodzi¢ od jednego producenta;

-dostarczone wodomierze musza posiadac aktualnag ceche legalizacyjna

4, Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci powierzenia czescilub catosci zamowienia
podwykonawcom.

6. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy spetniajacy nastepujace wymagania:

* Posiadanie uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli ustawy naktadaja obowiazek ich posiadania,

» Posiadania niezbednej wiedzy i doswiadczenia,

* Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonywania zamowienia,

= Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia,

Il. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamdwienia:
-wedtug zataczonego harmonogramu dostaw.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca winien ztozy¢ oferte na formularzu zataczonym do niniejszego zapytania.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT

1. Oferta powinna by¢ przestana za posrednictwem poczty, kuriera, przestana na adres-
przetargi@zgkgorzyce.pl lub dostarczona osobiscie do dnia 22 listopada 2019 roku do
godziny 12:00.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w mozliwie najszybszym terminie, a wynik i wybor
najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniony pod adresem
http: //www.bip.zgkgorzyce.pl/ oraz wystany drogg mailowa do oferentéw. Oferty
ztozone po terminie nie beda rozpatrywane.

3. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofac swoja
oferte.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcow wyjasnien

/i

dotyczacych tresci ztozonych ofert.




5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.bip.zgkgorzyce.pl/

V. OCENA OFERT
Zamawiajacy dokona oceny waznych ofert na podstawie nastepujacych kryteriow:
-cena - 100%

VI. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcow za
posrednictwem strony internetowej z zamieszczonym ogtoszeniem oraz poprzez
wiadomos¢ przestana w formie elektronicznej.

VIl. DODATKOWE INFORMACJE

1. Przedstawicielem ze strony Zamawiajgcego uprawnionym do kontaktowania sie
z oferentami w sprawach merytorycznych i formalnych jest:
insp.ds. ekonomiczno-logistycznych p. Dominika Baran tel. (15) 644-68-39 wew.25

2. Nie zrealizowanie przez Zamawiajacego petnego zakresu zamowienia, o ktorym mowa
w okresie obowigzywania niniejszej umowy- nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o
jego wykonanie w petnej wysokosci.

VIIl. ZALACZNIKI
- Formularz Ofertowy

- Wzor Umowy

- Harmonogram dostaw /.
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